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Врио руководители Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранении М.А. Мурашко 
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РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 февраля 2014 года № РЗН 2014/1416
На медицинское изделие
Увлажнитель дыхательных смесей МК850 с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
«Фишер >НД Пэйксл Хелскэр Лимитед», Новая Зеландия,
р!$йег & Рауке! Неакйсаге Ькк, 15 Маипсе Рауке1 Р1асе, ЕаЛ Ташакц Аиск1апс1, 
1\сп 2еа1ат1

Производитель
«Фишер тнд Птйкел Хелскэр Лимигед», Новая Зеландия,
РВйег & Рауке1 НеаИйсаге Ыс1., 15 Маипсе Рауке! Р1асс, Еав! Ташак1, Аиск1аш1, 
Хеэу Хеа1аш1

Место производства медицинского изделия 
см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-981/16212 от 21.05.2013 

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а 

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4460 

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 28 февраля 2014 года № РЗН 2014/1416

На медицинское изделие
I. Увлажнитель дыхательных смесей МК850.
I I .  1 [рйнадлежмости:
1. Температурный датчик для увлажнителя, варианты исполнения 900МК860. 900МК.861 
900МЕ863. 900МК.868, 900МК869 - не более 20 шт.
2. Кабель гибкого нагревателя, варианты исполнения 900МК805, 900МК.806, 900МК858, 
900МК859 - не более 20 шт.
3. Камера увлажнителя, варианты исполнения МК.340, МЕЗ70.
4. Дыхательный контур, варианты исполнения К.Т265. К.Т266. К 1 267. К 1268, К 1380, 
КТ385. 900МК761,900МК780, 900МК781- не более 100 шт.
5. Кабель для калибровки, варианты исполнения 900МК870. 900МК888 - не более 20 шт. 
Ш. Производители:
1. РПНег & Раукс! НеаШгсагс 14(3., 15 Маипсе Рауке1 Р1асс. РаЫ Т атакк Лиек1апсЗ, Ые\с 
/еактй.
2. ЕЧзЬег & Рауке! НеакЬсаге 8. А. сЗе С. V., Аус. Тос1оз 1оз 8ап№з 12831, Ращие ккйшЙй! 
РасШсо, 22643 Туиапа, В а) а СаШопна, Мехюо.
IV. Место производства:
1.15 Майлсе Раукс! Р1асе, ЕазС Т атаку ́ Аиск1апс1, Ые\с /са1апс1.
2. Асе. Тобоз 1о§ 8апЮз 12831. Рагцие 1пс1из1па1 РасШсо. 22643 Туиапа, Ва]а СаНГопна. 
Мех 1со.

Врио руководи'теля Федеральной слч 
но надзору в сфере здравоохранения IV!.А. Мурашко
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