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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(РОСЗДРАБНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
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На медицинское изделие

Аппараты для лечения нарушений дыхания во сне, модели: DreamStar Intro, 

DreamStar Info, DreamStar Auto, DreamStar Duo, DreamStar DuoST, EcoStar, 

EcoStar Auto, S.Box c принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
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Лист 1

На медицинское изделие

А п п а р а т ы  д л я  л еч ен и я  н а р уш ен и й  д ы х а н и я  во сне, м одел и: D rea m S ta r  Intro, 

D rea m S ta r  In fo, D rea m S ta r  A u to, D rea m S tar  D u o, D rea m S tar  D u o S T , E coS tar , 

E coS ta r  A u to , S .B ox  c п р и н а д леж н о стя м и :

I. Модель DreamStar Intro, DreamStar Info, DreamStar Auto, DreamStar Duo, DreamStar 

DuoST, в составе:

1. Базовый блок DreamStar.

2. Емкость увлажнителя DreamStar.

3. Воздушный фильтр грубой очистки (27 х 42) - не более 100 шт.

(при необходимости).

4. Фильтр тонкой очистки (27 х 42) - 100 шт. (при необходимости).

5. Дыхательный контур пациента 1,8 м 0  22 мм - не более 100 шт.

(при необходимости).

6. Дыхательный контур пациента 1.8 м 0  15 мм - не более 100 шт.

(при необходимости).

7. Держатель фильтра (27 х 42).

8. Сетевой кабель.

9. Карта памяти DreamStar.

10. Переносная сумка DreamStar.

11. Программное обеспечение DreamStar Analyze.

12. Носовая маска Breeze Nasal.

13. Канюльная маска Breeze Pillows Mask.

14. Инструкция.

Принадлежности:

1. Крышка-заглушка DreamStar.

2. Устройства для чтения карт памяти.

3. Сетевой кабель для гнезда прикуривателя ЗА.

4. Кабель мини-USB, 2 м.

II. Модель EcoStar, EcoStar Auto, в составе:

1. Базовый блок EcoStar.

2. Подогреваемый увлажнитель GoodKnight Н20.

3. Сетевой кабель. /  . ■ с л

4. Воздушный фильтр грубой очистки - не более 100

5. Дыхательный контур пациента 1.8 м 0  22 мм - не 

(при необходимости).

6. Дыхательный контур пациента 1,8 м 0  15 мм - не бо 

З а м ест и т ел ь  р у к о во д и т ел я  Ф едер ал ь н о й  служ бы  

по н а д зо р у  в сф ер е  зд р а в о о х ра н ен и я



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
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необходимости).

7. Переносная сумка EcoStar.

8. Носовая маска Breeze Nasal Comfort.

9. Лицевая маска Breeze Facial Comfort.

10. Блок питания GoodKnight Н20.

11. Силиконовый коннектор для увлажнителя GoodKnight Н20.

12. Инструмент для извлечения емкости увлажнителя GoodKnight Н20.

13. Инструкция.

Принадлежности:

1. Сетевой кабель для гнезда прикуривателя 1,5 А.

2. Кабель мини-USB, 2 м.

III. Модель S.Box, основной состав:

1. Базовый блок SEFAM S.Box.

2. Емкость увлажнителя S.Box.
3. Воздушный фильтр грубой очистки не более 100 шт. (при необходимости).

4. Дыхательный контур пациента S.Box 1,8 м 0  22 мм не более 100 шт.

(при необходимости).
5. Дыхательный контур пациента S.Box 1,8 м 0  15 мм не более 100 шт.

(при необходимости).

6. Нагреваемый дыхательный контур пациента S.Box 1,8 м 0  15 мм не более 100 шт. 

(при необходимости).

7. Носовая маска Breeze Nasal Comfort XS.

8. Сетевой кабель S.Box.

9. Переносная сумка S.Box.

10. Карта памяти S.Box.

И. Программное обеспечение SEFAM Analyze.

12. Инструкция.

Принадлежности;

1. Кейс Starck для переноски S.Box.

2. Сетевой кабель S.Box для гнезда прикуривателя (24 VDC^

3. Модем S.Box.

4. Модуль WI-FI S.Box.

5. Кабель USB S.Box.
6. Силиконовая вставка для носовой маски Breeze Nasal С(

З а м ест и т ел ь  р ук о во д и т ел я  Ф едер а л ь н о й  служ бы  

п о  н а д зо р у  в сф ер е  зд р а в о о х р а н ен и я


